
NOUVELLE  

UTILISÉE QUATRE FOIS

UTILISÉE UNE SEULE FOIS

UTILISÉE DIX FOIS

•  À l’usage, les lancettes s’émoussent.

•  Leur usage répété peut occasionner 
des douleurs inutiles

•  Les blessures par piqûre peuvent avoir 
plus de mal à cicatriser

•  A force d’être utilisées, des lancettes 
émoussées peuvent altérer 

•  la sensibilité autour du site d’injection 
du fait de l’existence d’une cicatrice 
plus marquée

•  Une fois utilisée, une lancette n’est 
plus stérile, ce qui peut entraîner des 
infections et des inflammations

A chaque prélèvement de sang, il faut utiliser une nouvelle lancette!  
Les lancettes colorées Microlet® aident le patient à y penser.

www.ascensia-diabetes.ch

Ne pas oublier de  
changer les lancettes!



Court mode d’emploi pour votre autopiqueur Microlet®Next
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